PREFEITURA DE BARRA MANSA - RJ
PREGAO ELETRONICO N° 078/2022
PROCESSO N° 05.132/2022

Iimo. Sr. Pregoeiro,

A MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 05.343.029/0001-90, sediada na Rua
Dois, S/N, Quadra 8, Lote 8, Civit I, Serra/ES, CEP: 29.168-030, por sua advogada infra-
assinada, vem, apresentar I MPUGNAC A O , face ao Edital epigrafado.

Como é sabido, a Lei 8666/93 que estabelece as diretrizes essenciais que devem

nortear as compras publicas no Brasil, tem por premissa basica permitir a ampla
concorréncia ao mesmo tempo quie deve atender as necessidades do 6rgéo que faz a
aquisicdo do bem.

No caso da aquisicdo de bens gue visam o bem-estar do municipe atendido,
como é o caso de tiras e lancetas utilizada por pacientes portadores de diabetes, a ampla
concorréncia nao pode ser cerceada por especificagdes que nio tenham por objetivo
exclusivo atender o cidadao e garantir sua seguranca durante o uso do produto.

O item 1.1 do Termo de Referéncia deixa claro que o objetivo da contratacéo é
adquirir sistemas de glicemia (tiras e aparelhos em comodato) juntamente com lancetas e
agulhas, viabilizando o Programa de Diabetes do municipio, onde estao incluidos pacientes

diabéticos insulinodependentes, conforme destacamos no texto abaixo:

“1 1. Este Termo de Referéncia visa disciplinar o procedimento licitatério objetivando
registro de pregos para aquisicdo do material para atender a pacientes portadores de
diabetes, insulinodependentes, faz-se necessario a aquisicdo de lancetas para pungéo
digital, seringas para aplicacdo de insulina e tira reagente para medigéo de glicemia

quantitativa em sangue venoso, arterial, capitar ou neonatal. “(Grifos NOSS0S)
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Mais adiante, na descricao do Item 01, se verifica que a aquisigao tem por
objetivo atender 1.340 municipes cadastrados na Farmacia Basica, bem como 70 Unidades
de Salide do municipio (‘NO QUANTITATIVO DE 1.340 PACIENTES CADASTRADOS
ATUALMENTE NA FARMACIA BASICA E 70 UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO?).

Destacamos as informacbes acima como forma de evidenciar que a presente

aquisigdo visa atender exclusivamente pacientes diabéticos insulinodependentes e
Unidades de Satide, ndo havendo agui gualguer mencéo ao uso do produto em unidades

hospitalares.
Esta introducdio se faz necessaria para gue o objetivo do presente pregéo -

aquisicdo de sistemas de glicemia para verificacdo da glicemia capilar de pacientes
diabéticos - esteja descrito de forma clara e objetiva no edital, sem exig&ncias descabidas
e que atenda estritamente o uso pretendido do produto.

A seguir vamos demonstrar que o descritivo dos itens 01 e 02 do edital incluem
especificacbes desnecessarias quando se considera o uso pretendido do produto, ao
mesmo tempo que deixa de considerar aspectos importantes da seguranga e conforto do

paciente diabético, que merece ser respeitado pelo gestor pablico da area de salde.

Ao analisar o descritivo destacamos as seguintes especificagbes que néo

coadunam com o uso pretendido do produto: monitoramento de pacientes diabéticos

insulinodependentes em ambiente doméstico ou em Unidades Bésicas de Salde.

Amostras de sangue venoso e arterial;

Utilizagég da quimil:a da enzima glicose desidrogenase;
Interferéncia com oxigéhio hospitalar; '

Faixa de hematécrifo de 20% a 70%;

Volume maximo de amostra de 2 microlitros;

Manter a validade apds a abertura do frasco;

@ TMmMmOoOoO ® P

. Aparelho com codificagéo automatica, sem necessidade de troca de chip.
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Se o objetivo é fazer glicemia de pacientes diabéticos, a Unica forma possivel de

se coletar amostra de sangue total em casa ou em Unidades Basicas de Sadde € por
acesso capilar.

Qualquer outro tipo de acesso mencionado no descritivo, ou seja, arterial e
venoso, ndo & possivel de ocorrer tanto no ambiente doméstico como em Unidades Basicas
de Salde.

Em relacdo a pacientes neonatos, mesmo que o produto néo seja ufilizado em
hospital/maternidade, pacientes neonatos podem se dirigir a Unidades Basicas de Salde
para realizar exames dentro do periodo de 28 dias apds o nascimento, motivo pelo qual
este tipo de amostra de sangue precisa ser atendido pelo sistema de glicemia.

Portanto, considerando o Uso prefendido do produto, exigir acesso capilar e

——
e A

pacientes neonatos é suficiente para atender as necessidades do municipio.

—

V&-se aqui mais uma especificag@io desnecessaria e limitadora da participagao
de fornecedores no certame.

A justificativa apresentada ja no descritivo, ou seja, a alegacdo de que a
utilizacdo da enzima desidrogenase & a (nica que garante néo interferéncia com oxigénio .
hospitalar no caso de paciente estar em oxigenoterapia, j& é descabida quando se
considera a utilizacdo do produto, que ndo serd destinado a ambiente hospitalar.

Para entender a falta de veracidade desta informagdo vamos abordar
tecnicamente o assunto para demonstrar que esta exigéncia néo visa afender o uso

pretendido do produto.

O que é oxigenoterapia.

O oxigénio é uma necessidade basica para todos os seres humanos. O ar que
respiramos contém 21% de oxigénio. Essa quantidade & suficiente para pessoas com

pulmdes saudaveis e até para muitas com doenga pulmonar.
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Eniretanto, algumas pessoas com doenca pulmonar s&o incapazes de obter
oxigénio suficiente através de uma respiragéo normal e precisam de oxigénio extra para
manter as funcdes vitais normais.

A terapia com oxigénio extra visa trazer a oxigenacéo do sangue para os niveis
normais, normalmente com aporte externo de oxigénio. A meta geral do tratamento &
manter a oxigenacéo em nivel apropriado &s necessidades do seu corpo, ou seja, SatO2

igual a 88% ou acima.

Parametros da oxigenoterapia.

Apesar de ser um dado isolado, a Press&o Parcial de Oxigénio (pO2) sinaliza a
quantidade de oxigénio dissolvido no sangue e tem sido comumente utilizada na avaliagéo
da interferéncia do oxigénio em medicdes de glicose no sangue. Em amostra obtida por

acesso capilar este valor gira em torno de 70mmHg.

Interferéncia em resultados de glicemia em tiras de autfoteste:

Sistemas de glicemia disponiveis atualmente no mundo utilizam dois tipos de
enzimas: oxidase e desidrogenase. Além das enzimas propriamente ditas, existem também
mediadores da reacéo quimica que vao modular o grau de interferéncia do oxigénio durante
a medigéo da glicemia.

Existem estudos que demonstram que existe interferéncia de oxigénio em
sistemas de glicemia baseados na glicose oxidase, em condigdes de baixa e alta
oxigenacdo, entretanto frise-se, ndo nos niveis normais de pO2 acima mencionados
(glicemia capilar de 70mmHg). Esta interferéncia é varidvel e depende do fabricante do
produto, ou seja, esta presente fortemente em algumas tiras e ndo em outras.

isto se deve ao fato de o oxigénio fazer parte da reacfo enzimatica que ocorre
nas tiras, entretanto tem especial importancia o mediador utilizado na reacgao. E este
mediador que vai definir o grau de interferéncia que o oxigénio pode causar no resultado
de glicemia.

Reacdes mediadas por Ferrocene (Fe) interferem mais do que reacbes
mediadas por derivados do Ruténio (Ru), devido as caracteristicas quimicas destes

mediadores.
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As tiras de teste On Call® Plus ll, distribuidas no Brasil por nossa empresa,
utilizam o mediador de Rut&nio, que permite que as variacbes que porventura ocorram em
situactes de aporte de altas concentragbes de oxigénio (por exemplo, ventilagdo mecénica)
permanegam dentro dos parameiros de precisdo recomendados na norma 1SO
15197:2013. Esta norma norteia a preciséo destes sistemas no Brasil e no mundo, e permite
variacdes de até 15% nos valores obtidos em tiras de autoteste quando comparados com
os resultados de laboratério (padréo ouro).

Além disto, nos casos em que a interferéncia com oxigénio esteja presente, &

mandatorio que devera ser mencionada na Instrucdo de Uso do produto.

N3o existe limitagio de uso das tiras de teste On Call® Plus Il em pacientes em

oxigenoterapia, motivo pelo qual tal limitacdo ndo esta mencionada na Instrucédo de Uso do
produto.

Em resumo: ndo se pode afirmar categoricamente que apenas a desidrogenase
ndo sofre interferéncia de oxigénio, uma vez que existem produtos disponiveis no mercado
que, mesmo utilizando a enzima glicose oxidase, nédo tem limitagdo de uso em

oxigenoterapia.

Uso da enzima desidrogenase em pacientes neonatos:

Tiras que utilizam a enzima desidrogenase Mut Q-GDH devem ter atencéo
redobrada na utilizacdo em pacientes neonatos. Neste particular, trazemos aos senhores o
Alerta Anvisa 1596, que trata da baixa especificidade da enzima Mut Q-GDH pela glicose.

Nas tiras que utilizam esta metodologia, agucares como galactose e xilose sao
interpretados como glicose e representam limitagéo importante desta enzima.

Esta limitacdo esta bem esclarecida no Alerta Anvisa n° 1596, que trata de
“Sistemas néo Especificos para Glicose — Dispositivos para Medicao e Fitas Reagentes de
Glicose Desidrogenase com PirroloQuinolina Quinona (GDH-PQQ) ou Mut Q-GDH". Neste
Alerta a Anvisa pede cuidado na escolha desta enzima quando se faz a medicdo em
pacientes neonatos.

Como pacientes neonatos s&o possiveis de utilizar sistemas de glicemia em
Unidades Basicas de Satide, exigir que apenas tiras baseadas nesta enzima participem do

pregdo pode levar a escolha de produto que néo atenda integralmente o descritivo
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Portanto, exigir apenas a desidrogenase pode levar a escolha inadequada
de produto quando se considera paciente neonato e, ao mesmo tempo, impedir que
tiras que utilizam a glicose oxidase participem da disputa é, sem duavida, mais uma

forma de restringir a participagio de empresas no certame.

Conforme mencionado anteriormente, as tiras n&o serdo utilizadas em ambiente

hospitalar, motivo pelo qual ndo existe justificativa plausivel para solicitar este tipo de n&o
interferéncia. |

Mais uma vez se observa especificacdo que diverge da utilizagdo real do
produto, que n&o inclui pacientes em uso de oxigénio hospitalar.

Trata-se, mais uma vez, de especificacdo impeditiva de ampla participacao

de fornecedores.

Nao por acaso, a norma ISO 15197:2013, indica que o intervalo de hematocrito

deve estar entre 35% a 50%, que corresponde aos valores normais da frag&o de eritrocitos
no sangue.

A imensa maioria dos pacientes diabéticos que faz automonitoramento em casa
tem a faixa de hematécrito dentro dos limites considerados normais, que séo os definidos
na norma e que deveriam nortear a escolha de sistemas para uso em ambiente doméstico.

Definir outras faixas para atender pacientes em outros ambientes que nao o
doméstico pode, mais uma vez, direcionar o edital e impedir que empresas que atendem
os critérios da norma 1SO 15197:2013 participem, ampliando o rol de empresas
fornecedoras.

Portanto, para permitir ampla concorréncia, o mais racional seria néo

mencionar a faixa de hematécrito no descritivo do presente pregéo eletrénico.
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Dar ao paciente diabético possibilidade de ter mais conforto durante a puncao

capilar é recomendagéo permanente que precisa ser buscada pelo gestor de saude, pois o
bem-estar do paciente é meta a ser atingida diariamente.

As exigéncias exageradas e infundadas até agora observadas quando se
considera o uso pretendido do produto ndo se vé na definicdo do volume excessivo de
amostra de sangue exigido: até 2 microlitros.

Para se definir o volume maximo de amostra na pungéo capilar c mais racional
seria buscar a redugdo da dor e desconforto do paciente durante a coleta de amostra para
realizar o monitoramento diario de glicemia. Isto se torna ainda mais evidente quando se
considera que o paciente diabético insulinodependente tem orientacéo de realizar pelo
menos trés medicdes didrias e, pungdes para obter volume menor, com certeza, contribuem
para reduzir o desconforto da coleta capilar repetidas vezes.

Além disto, o desconforto menor também estimula adesac maior do paciente ao
monitoramento doméstico, lembrando que a regido da ponta dos dedos é altamente
vascularizada, motivo adicional que acarreta dor durante a pungao.

O avanco de tecnologias aplicada aos sistemas de glicemia permite que exista
no mercado muitas marcas que oferecem tiras que utilizam volume de 0,5 microlitros,
inclusive volumes menores.

Portanto, tecnicamente, solicitar volume menor de amostra, por exemplo,
volume méaximo de 0,5 microlitros vai de encontro & busca pelo bem-estar do

paciente, o que justifica alterar o descritivo para reduzir o volume de 2 microlitros.

Normalmente, o servigo de Assisténcia Farmacéutica de municipios, neste caso,

a Farmacia Béasica de Barra Mansa, deve fazer a dispensacéo de firas para atender as
necessidades mensais, ou no maximo, bimensais de pacientes diabéticos, de tal forma que,
cada frasco de tira dificimente permanece com o paciente por periodo superior a dois

meses.
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A maioria das tiras disponiveis no mercado brasileiro tém indicagao para uso em
até seis meses apos abertura do frasco e este prazo é mais do que suficiente para nao
permitir desperdicio ou uso inadequado das tiras, em qualguer municipio brasileiro.

O descritivo ja solicita que as tiras entregues tenham pelo menos 12 meses de
validade e, neste caso, esta exigéncia ja é suficiente para garantir a qualidade das tiras que
serdo utilizadas.

Existem poucas empresas que oferecem validade superior a seis meses ou
mesmo que permita utilizacdo das tiras até a validade indicada no frasco.

Solicitar esta especificacdo, mais uma vez, vai restringir a participacéo de
empresas na disputa, além de n&o acrescentar qualidade maior ao produto que se pretende
adquirir.

Portanto, sugere-se que a validade apds abertura do frasco seja de seis

meses, o que permite ampla participacdo de empresas fornecedoras.

Existe hoje no segmento de monitores para medicéo de glicose pelo menos trés

tipos de produtos: os que fazem a calibragéo por meio de chip, os que utilizam tira especifica
para calibragéo ou insercéo de codigo informado na caixa de tiras reagentes, e por fim, os
que néo utilizam codificagao.

Vale lembrar que a calibragio automatica realizada a cada abertura de nova
embalagem de tiras ndo deve ser entendida como uma etapa adicional de manuseio ao
profissional de salde ou usuario/paciente. Em vez disto deve ser encarada como mais uma
medida simples e eficaz que garante seguranca a ambos do bom funcionamento do
equipamento, sua eficiéncia e, principalmente, a precisao dos resultados de glicemia ali
mensurados.

A calibracéo por intermédio de chip visa essencialmente eliminar a possibilidade
de que qualquer mal funcionamento eletrénico nédo seja detectado, e esta presente na
imensa maioria de monitores portateis de glicemia existentes hoje no mercado brasileiro,
tanto publico como privado. Sua finalidade principal é dar seguranca do bom funcionamento
do sistema de monitoramento a cada abertura de embalagem de tiras reagentes.

A calibracdo dos monitores executa o “check list final” para garantir que os

resultados que seréo apresentados no monitor estdo em conformidade de preciséo e
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exatiddo. Trazem o equipamento ao estagio inicial e pronto para novas medices. Permite,
em Gltima analise, que monitor e iira sejam reconhecidos pelo sistema e tenham o “aval”
para serem usados juntos e reproduzirem resultados confiaveis.

Normalmente o chip de codificagéo inserido no monitor s sera trocado a cada
nova caixa de tiras, e ndo a cada medig¢do, o que traz seguranca adicional ao usuario,
garantindo verificacéo “lote a lote” de cada tira produzida.

Ao contrario do que se apregoa, o procedimento de calibragéo de monitores que
utilizam chip de codigo ou qualquer outro mecanismo de calibragéo & bastante simples e
rapido.

A calibracdo ocorre automaticamente com a insergéo do chip de codigo na
extremidade do monitor, cujo namero é conferido com aquele exibido no frasco da tira, em
local visivel e bem-sinalizado. Na pratica é um procedimento extremamente simples,
realizado em segundos, em praticamente um Unico passo, conforme demonstrado na figura
a seguir:

Portanto, a presenca do chip em monitores de glicemia é garantia adicional de
calibraco e precisdo de resultados, de tal forma que a excluséo de monitores que utilizam
este tipo de calibracfio ndo acrescenta diferencial técnico ao produto objeto do presente
pregao.

Permitir produtos com e sem chip, com certeza, vai ampliar a oferta de

potenciais produtos, que é o objetivo desta aquisicao por esta Secretaria da Saude.

Ao analisar o descritivo do item se observam especificaces que limitam a ampla

participacdo de empresas fornecedoras. Sao elas:

A. Profundidade da lanceta de 1,5mm;

B. Peso maximo de 4q;

C. Tempo de puncéo de 3 milésimos de segundo;
D. Atendimento a norma 1SO 13485
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Vamos a seguir demonstrar que tais exigéncias sfo desprovidas de
fundamentacdo técnica e que, se mantidas como tal, impedem ampla participacao de

concorrentes na disputa.

Lancetas em geral tém por objetivo de realizar a pungéo capilar para obter

diferentes volumes de amostra de sangue total, para as mais diversas finalidades.

A forma mais utilizada para diferenciar lancetas disponiveis no mercado
brasileiro é a definicio da medida de Gauge (G). Esta medida define o didmetro da agulha
que vai perfurar a pele do paciente e, em funcéo desta medida, se estabelece o volume de
amostra que se pretende extrair. Quanto maior o didmetro da agulha, maior o volume de
amostra obtido na pungao.

Normalmente essa variacdo vai de 21G a 30G para lancetas, sendo que a
medida das aguihas é inversamente proporcional as medidas do Gauge. Sendo assim, uma
lanceta 21G tem diametro maior que uma lanceta 30G.

Entretanto a profundidade da pungéo ndo é padronizada, mas as variagoes
normalmente sdo da ordem de décimos ou centésimos de milimetro e, na pratica, néo
interferem de forma impactante no volume final que se pretende obter na pungao.

A escolha da melhor lanceta esta diretamente relacionada ac volume de amostra
que se pretende retirar na puncéo, ou seja, volumes menores s&o obtidos com lancetas de
gauge maior.

No caso de pacientes diabéticos, a medida mais largamente utilizada € a 28G,
que corresponde, inclusive ao didmetro solicitado no descritivo (0,36mm).

Nesta medida de lanceta é possivel extrair até 1 microlitro de amostra de sangue
sem necessidade de fazer pungdo muito profunda que provocaria sensagéo mais dolorosa
para o paciente. A maioria das lancetas disponiveis neste diémetro tem profundidade entre
1.4 -1,5mm.

Entretanto padronizar esta profundidade em 1,5mm pode impedir a participagéo
de empresas que t&m lanceta no di&metro solicitado e profundidade menor.

Diante destes argumentos, sugere-se que o descritivo mencione apenas o
Gauge/Diametro da lanceta e nio a profundidade, com forma de ampliar a disputa no

pregéo.
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O que & importante quando se adquire este tipo produto &€ a funcionalidade,

facilidade de manuseio e, principalmente, mecanismo de retracao eficiente.

Informar o peso da lanceta n&o ¢ obrigatoério para regularizar este tipo de produto
na Anvisa.

Da mesma forma, o peso da lanceta ndo é informagéo exigida pelo INMETRO
nas embalagens. O INMETRO exige que se informa o contetido de unidades € n&o o peso
de cada unidade.

Considerando que esta é uma informagéo que nédo agrega valor de
qualidade ao produto e que a maioria das empresas nao traz esta informacao nas
embalagens, especificar o peso maximo no descritivo vai direcionar para marca

especifica, impedindo ampla participacao de concorrentes no certame.

Assim como o peso méximo, o tempo de pungdio também né&o é informacao

exigida pela Anvisa para regularizar este tipo de produto.
Normalmente o tempo de pungdo é da ordem de milésimos de segundo e, na
pratica, se for 3 ou 5 segundos néo interfere no uso e na funcionalidade da lanceta.
Reiteramos aqui que quando se adquire este tipo produto o importante é a
funcionalidade, facilidade de manuseio e, principalmente, mecanismo de retragéo eficiente.
Considerando que esta é uma informacdo que nao agrega valor de
qualidade ao produto e que a maioria das empresas nao traz esta informacéo nas
embalagens, especificar o tempo de pungdo em 3 milésimos de segundo no

descritivo vai direcionar para marca especifica, impedindo ampla participacao de

concotrentes no certame.
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No Brasil, a norma I1SO 13485 ndo & obrigatdria para fabricantes de lancetas de
seguranga. Também n3o é norma exigida para regularizagéo deste tipo de produto na
Anvisa.

Portanto, a luz da legislagdo brasileira em vigor, esta ndo é uma norma
regulamentadora deste tipo de produto.

Desta forma, o que se pede aqui é o atendimento a uma norma que néo € exigida
pelas autoridades normatizadoras brasileiras, representando critério adicional que deve ser
atendido apenas por poucas empresas, além de nio ser impedimento para comercializacéo
de lancetas NR32 no Brasil.

Este tipo de critério ndo é admitido na Lei 8.666/93, que define direfrizes e
obrigagbes em licitagbes piiblicas. Representa critério n&o técnico adicional que impede
ampla participacéo de empresas fornecedoras.

Por estes motivos, solicitamos a excluséo desta exigéncia no descritivo do
edital.

A economicidade e racionalidade como metas do gestor ptiblico.

As inclusbes de especificacdes no descritivo do ltem 01. Tiras de Glicemia, no

presente pregdo eletrénico, ou seja: amostras de sangue venoso e arterial. enzima

desidrogenase., interferéncia com oxigénio hospitalar, faixa restritiva de hematocritos, faixa

restritiva de intervalo de medicéo, ndo codificacdo de monitores e validade das tiras apos

abertura do frasco, néo resultard em quaisquer vantagens a essa Prefeitura ou a Secretaria

Municipal de Salde, ou ainda ao usudrio/paciente, culminando t&o somente no
cerceamento da competitividade. |

Por outro lado, reduz'ir o volume de amostra para dar maior comodidade e menos
dor ao paciente no momento das pungbes diarias que faz para monitorar adequadamente
a doenca diabetes, representa o cuidado que o gestor de satide precisa ter com 0s
pacientes/cidadZos que utilizam o sistema de saude.

Em relacdo ao descritivo do Item 02. Lancetas de Seguranca, exigir a

profundidade, peso méaximo, tempo de puncéo e atendimento & norma néo obrigat6ria no

MEDLEVENSOMN COMERCIOC € REP. DE PROBUTOS HOSPITALARES LTDA,
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Brasil também limita a participagéo de fornecedores que ampliam e tornam a disputa mais
saudavel aos cofres pUblicos.

Cumpre notar que poucos s&o 0s produtos disponiveis que atenderiam todos os
requisitos dos Itens 01 e 02 que aqui destacamos, no universo de diversos outros
absolutamente aptos a fornecer produtos que atendam as necessidades dos pacientes
atendidos no Programa de Diabetes do Municipio de Barra Mansa.

Mas, este viés ndo é o pior na corrente analise. Na préatica, com a vulneragéo do
sistema de concorréncia, certamente essa Administragio ird despender vulta maior de
recursos plblicos para adquirir o mesmo bem. Se observa em diversos processos
licitatérios que a aquisigao de bens com restricées na especificagao do objeto sempre onera
os cofres publicos, muitas vezes em valores que podem atingir a casa dos 20%, podendo
chegar a 30% ou mais em determinadas situagdes.

Assim, se reformado o descritivo e consideradas as sugestbes de retirada
de especificagbes no Termo de Referéncia nio havera comprometimento da
finalidade/uso pretendido e seguranga dos produtos, com sensivel aumento de

participantes que refletira na redugéo de custos dos ja escassos recursos publicos.

Termos em que, pede e espera deferimento.
Serra/ES, 6 de junho de 2022.

AN N E LlZA ARGON {3 Assinado de forma digital por

NNELIZA ARGON VIEIRA DOS SANTOS

VIEIRA DOS SANTQ Stlos: 2022.06.06 13:27:36 -0300"
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Barra Mansa
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITACOES
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Satde

COORD. DE COMPRAS E LICITACOES

Rua: Pinto Ribeiro, n® 65— Centro — Barra Mansa/RJ
CEP: 27-310-420 Telefax: (0XX24) 3322-7999

OFICIO N° 219/2022-CPL
Em, 08 de junho de 2022

A Empresa MedLevensohn Comércio e Representacdes de Produtos Hospitalares
Ltda
Prezado(s) Senhor(s),

Venho por meio deste, em resposta a Impugnagao referente ao Processo
5.132/2022, Pregao Eletrénico 078/2022, expor o que segue:

A presente impugnacdo versa sobre OBJETO: REGISTRC DE
PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE
GLICEMIA, LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL E SERINGAS PARA APLICACAO
DE INSULINA.

Informamos que os autos foram encaminhados para a Farmacia
Municipal, onde o Farmacéutico responsavel acatou em parte a impugnagéo, conforme
comprova manifestacio em anexo.

Por todo o exposto, o edital sera alterado e o pregéo remarcado.

Erika Ribeiro Barbosa
Coordenadora de Compras e Licitacdo




